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Nordhessen
Holding AG

DECLARATION
under Art. 5 (5) EU Regulation on in vitro diagnostic medical devices
(EU) 2017/746 (IVDR) for in-house production of IVD in health institutions

ERKLARUNG

nach Art. 5 (5) der EU-Verordnung iiber In-vitro-Diagnostika (EU) 2017/746 (IVDR) zur Eigenherstellung eines
IVD in Gesundheitseinrichtungen

We declare under our sole responsibility that the product(s) listed below and manufactured by us by

way of in-house production
Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die unten aufgefihrten Produkte, welche im Wege der Eigenherstellung von uns hergestellt
werden,

Nr. 2024 / 01

Health Institution: MVZ - Medizinisches Versorgungszentrum
Gesundheit Nordhessen GmbH

Ménchebergstr. 41-43, 34125 Kassel

Gesundheitseinrichtung (Name Adresse):

Product designation, product name See DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Produktbezeichnung, Produkiname siehe Tabelle DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Purpose of use See DAKkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Zweckbestimmung siehe Tabelle DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.8, roXtra ID 28167)
Device classification according to Annex VIl  Class A

Produktklassifizierung nach Anhang Vil Klasse A

complies with all requirements of the IVD Regulation (EU) 2017/746, Annex | 'General Safety and

Performance Requirements', which apply to it.
allen Anforderungen der IVD-Verordnung (EU) 2017/746, Anhang | ‘Grundlegende Sicherheils- und Leistungsanforderungen’
entsprechen, die anwendbar sind.

We also declare conformity with the following documents:
Auflerdem erkldren wir die Konformitét mit den folgenden Dokumenten:

Document No. Title Date of issue
Dokument-Nr. Titel Ausgabedatum
DIN EN ISO 15189 Medizinische Laboratorien — Anforderungen an die Qualitat und 15.August 2014
Kompetenz
DIN EN ISO/IEC 17020 . Konformitatsbewertung — Anforderungen an den Betrieb verschiedener Juli 2012
| Typen von Stellen, die Inspektionen durchfilhren

The following requirements do not apply: Annex | section/see FO-QM-12.4 und -12.1, roXtra ID

18812 und 18785 for details
Die folgenden Anforderungen finden keine Anwendung: Anhang |, siehe F_O-QM—12.4 und -12.1, roXtra ID 18812 und 18785

The products were manufactured by us in our own premises on a non-industrial scale and are

operated solely in our healthcare institution.
Die Produkte werden in unseren eigenen Raumiichkeiten von uns in nicht industriellem MaBstab gefertigt und werden ausschliefllich in
unserer Gesundheitseinrichtung belrieben.

Place and date of issue: Managing Director
Ort und Datum der Erstellung: Geschéftsfiihrer

ZA Nk 24
Kassel, den

Director Pathology
Institutsdirektorin / Leitung
Fachbereich Pathologie
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Gesundhei
Nordhessen
Holding AG

DECLARATION
under Art. 5 (5) EU Regulation on in vitro diagnostic medical devices
(EU) 2017/746 (IVDR) for in-house production of IVD in health institutions

ERKLARUNG
nach Art. 5 (5) der EU-Verordnung liber In-vitro-Diagnostika (EU) 2017/746 (IVDR) zur Eigenherstellung eines
IVD in Gesundheitseinrichtungen

We declare under our sole responsibility that the product(s) listed below and manufactured by us by

way of in-house production
Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass die unten aufgefihrien Produkte, welche im Wege der Eigenherstellung von uns hergestelit
werden,

Nr. 2024 /02

Health Institution: MVZ — Medizinisches Versorgungszentrum
Gesundheit Nordhessen GmbH

Mdnchebergstr. 41-43, 34125 Kassel

Gesundheitseinrichtung (Name Adresse):

Product designation, product name See DAKkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Praduktbezeichnung, Produktname siehe Tabelle DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Purpose of use See DAKkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Zweckbestimmung ) siehe Tabelle DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Device classification according to Annex VIII  Class A

Produktklassifizierung nach Anhang Vil Klasse A

complies with all requirements of the IVD Regulation (EU) 2017/746, Annex | 'General Safety and

Performance Requirements’, which apply to it.
allen Anforderungen der IVD-Verordnung (EU) 2017/746, Anhang | ‘Grundlegende Sicherheils- und Leistungsanforderungen’
entsprechen, die anwendbar sind.

We also declare conformity with the following documents:
Aullerdem erkldren wir die Konformitat mit den folgenden Dokumenten:

Document No. Title Date of issue
Dokument-Nr. Titel Ausgabedatum
DIN EN [SO 15189 Medizinische Laboratorien — Anforderungen an die Qualitat und 15.August 2014
o Kompetenz
DIN EN ISO/IEC 17020 | Konformitatsbewertung — Anforderungen an den Betrieb verschiedener Juli 2012
Typen von Stellen, die Inspektionen durchfiihren

The following requirements do not apply: Annex | section/see FO-QM-12.4 und -12.1, roXtra ID

18812 und 18785 for details
Die folgenden Anforderungen finden keine Anwendung: Anhang I, siehe FO-QM-12.4 und -12.1, roXtra ID 18812 und 18785

The products were manufactured by us in our own premises on a non-industrial scale and are

operated solely in our healthcare institution.
Die Produkte werden in unseren eigenen Réumlichkeiten von uns in nicht industriellem MaBstab gefertigt und werden ausschliefilich in
unserer Gesundheitseinrichtung betrieben.

Place and date of issue: Managing Director
Ort und Datum der Erstellung: Geschéftsfihrer
Kaswer , 24 e 24 ’

Institutsdirektorin / Leitung
Fachbereich Pathologie

| L
P / &
Kassel, den Director Pathology T f'/a?/
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DECLARATION

under Art. 5 (5) EU Regulation on in vitro diagnostic medical devices
(EU) 2017/746 (IVDR) for in-house production of IVD in health institutions

ERKLARUNG
nach Art. 5 (5) der EU-Verordnung iiber In-vitro-Diagnostika (EU) 2017/746 (IVDR) zur Eigenherstellung eines
IVD in Gesundheitseinrichtungen

We declare under our sole responsibility that the product(s) listed below and manufactured by us by

way of in-house production
Wir erkidren in alleiniger Verantwortung, dass die unten aufgefiihrten Produkte, welche im Wege der Eigenherstellung von uns hergestelit
werden,

Nr. 2024 /03

Health Institution: MVZ — Medizinisches Versorgungszentrum
Gesundheit Nordhessen GmbH

Ménchebergstr. 41-43, 34125 Kassel

Gesundheitseinrichtung (Name Adresse):

Product designation, product name See DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Produktbezeichnung, Produktname siehe Tabelle DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Purpose of use See DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Zweckbestimmung siehe Tabelle DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Device classification according to Annex VIII  Class A

Produktklassifizierung nach Anhang VIl Klasse A

complies with all requirements of the IVD Regulation (EU) 2017/746, Annex | 'General Safety and

Performance Requirements', which apply to it.
allen Anforderungen der IVD-Verordnung (EU) 2017/746, Anhang | ‘Grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen’
entsprechen, die anwendbar sind.

We also declare conformity with the following documents:
Aullerdem erkldren wir die Konformitédt mit den folgenden Dokumenten:

Document No. Title Date of issue
Dokument-Nr. Titel Ausgabedatum
DIN EN ISO 15189 Medizinische Laboratorien — Anforderungen an die Qualitat und 15.August 2014
' Kompetenz
DIN EN ISO/IEC 17020 | Konformitatsbewertung — Anforderungen an den Betrieb verschiedener Juli 2012
| Typen von Stellen, die Inspektionen durchfiihren

The following requirements do not apply: Annex | section/see FO-QM-12.4 und -12.1, roXtra ID

18812 und 18785 for details
Die folgenden Anforderungen finden keine Anwendung: Anhang |, siehe FO-QM-12.4 und -12.1, roXtra ID 18812 und 18785

The products were manufactured by us in our own premises on a non-industrial scale and are

operated solely in our healthcare institution.
Die Produkte werden in unseren eigenen Raumlichkeiten von uns in nicht industriellem Malistab gefertigt und werden ausschlieBlich in
unserer Gesundheitseinrichfung betrieben.

Place and date of issue: Managing Director

Ort und Datum der Erstellung: Geschéftsfiihrer
bkl : 2. }q-‘lﬁn 2

Kassel, den

Director Pathology
Institutsdirektorin / Leitung
Fachbereich Pathologie
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Gesundheit
Nordhessen
Holding AG

DECLARATION
under Art. 5 (5) EU Regulation on in vitro diagnostic medical devices
(EU) 2017/746 (IVDR) for in-house production of IVD in health institutions

ERKLARUNG
nach Art. 5 (5) der EU-Verordnung iiber In-vitro-Diagnostika (EU) 2017/746 (IVDR) zur Eigenherstellung eines
IVD in Gesundheitseinrichtungen

We declare under our sole responsibility that the product(s) listed below and manufactured by us by

way of in-house production
Wir erkidren in alleiniger Verantwortung, dass die unten aufgefiihrten Produkte, welche im Wege der Eigenherstellung von uns hergestelit
werden,

Nr. 2024/ 04

Health Institution: MVZ — Medizinisches Versorgungszentrum
Gesundheit Nordhessen GmbH

Monchebergstr. 41-43, 34125 Kassel

Gesundheitseinrichtung (Name Adresse):

Product designation, product name See DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Produkibezeichnung, Produktname siehe Tabelle DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Purpose of use See DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Zweckbestimmung siehe Tabelle DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Device classification according to Annex VIl Class A

Produkikiassifizierung nach Anhang Vil Klasse A

complies with all requirements of the IVD Regulation (EU) 2017/746, Annex | 'General Safety and

Performance Requirements', which apply to it.
alfen Anforderungen der IVD-Verordnung (EU) 2017/746, Anhang | “Grundlegende Sicherheits- und Lejstungsanforderungen”
entsprechen, die anwendbar sind.

We also declare conformity with the following documents:
Auflerdem erkldren wir die Konformitét mit den folgenden Dokumenten:

Document No. Title Date of issue
Dokument-Nr. Titet i Ausgabedatum
DIN EN ISO 15189 Medizinische Laboratorien — Anforderungen an die Qualitat und 15.August 2014
- Kompetenz -
DIN EN [SO/IEC 17020 | Konformitatsbewertung ~ Anforderungen an den Betrieb verschiedener Juli 2012
| Typen von Stellen, die Inspektionen durchfiihren

The following requirements do not apply: Annex | section/see FO-QM-12.4 und -12.1, roXtra ID

18812 und 18785 for details
Die folgenden Anforderungen finden keine Anwendung: Anhang |, siehe FO-QM-12.4 und -12.1, roXtra IQ 1881 2und 18785

The products were manufactured by us in our own premises on a non-industrial scale and are

operated solely in our healthcare institution.
Die Produkte werden in unseren eigenen Raumlichkeiten von uns in nicht industriellem Mafstab gefertigt und werden ausschlieB3fich in
unserer Gesundheitseinrichfung befrieben.

Place and date of issue: Managing Director M\
rt und Datum der5rstellyng; Geschéftsfihrer
ASSEL, 2T )< J.

P

Kassel, den Director Pathology
Institutsdirektorin / Leitung . ‘

Fachbersich Pathologie ;4,'/ a

roXtra ID 28301, FO-QM-12.7, Version 01, 23.04.2024  Seite 1 von 1




Holding AG

DECLARATION

under Art. 5 (5) EU Regulation on in vitro diagnostic medical devices
(EU) 2017/746 (IVDR) for in-house production of IVD in health institutions

ERKLARUNG
nach Art. 5 (5) der EU-Verordnung iiber In-vitro-Diagnostika (EU) 2017/746 (IVDR) zur Eigenherstellung eines
IVD in Gesundheitseinrichtungen

We declare under our sole responsibility that the product(s) listed below and manufactured by us by

way of in-house production
Wir erklgren in alleiniger Verantwortung, dass die unten aufgefiihrien Produkte, welche im Wege der Eigenherstellung von uns hergestelit
werden,

Nr. 2024 /05

Health Institution: MVZ — Medizinisches Versorgungszentrum
Gesundheit Nordhessen GmbH

Moénchebergstr. 41-43, 34125 Kassel

Gesundheitseinrichtung (Name Adresse):

Product designation, product name See DAKkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Produkthezeichnung, Produktname siehe Tabelle DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Purpose of use See DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Zweckbestimmung siehe Tabelle DAkkS-/IVDR-Liste (FO-QM-12.6, roXtra ID 28167)
Device classification according to Annex VIII  Class A

Produktklassifizierung nach Anhang Vill Klasse A

complies with all requirements of the IVD Regulation (EU) 2017/746, Annex | 'General Safety and

Performance Requirements', which apply to it.
allen Anforderungen der IVD-Verordnung (EU) 2017/746, Anhang | “Grundiegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen’
entsprechen, die anwendbar sind.

We also declare conformity with the following documents:
AuBerdem erkldren wir die Konformitét mit den folgenden Dokumenten:

Document No. ‘ Title Date of issue
 Dokument-Nr. | Titel . Ausgabedatum
DIN EN ISO 15189 | Medizinische Laboratorien — Anforderungen an die Qualitat und 15.August 2014
o . Kompetenz ) -
DIN EN ISO/IEC 17020 | Konformitatsbewertung — Anforderungen an den Betrieb verschiedener Juli 2012
Typen von Stellen, die Inspektionen durchfiihren

The following requirements do not apply: Annex | section/see FO-QM-12.4 und -12.1, roXtra ID

18812 und 18785 for details
Die folgenden Anforderungen finden keine Anwendung: Anhang |, siehe FO-QM-_‘|2.4 und -12.1, roXtra ID 18812 und 18785

The products were manufactured by us in our own premises on a non-industrial scale and are

operated solely in our healthcare institution.
Die Produkte werden in unseren eigenen Raumlichkeiten von uns in nicht industriellem MaBstab gefertigt und werden ausschliellich in
unserer Gesundheitseinrichfung betrieben. : :

Place and date of issue: Managing Director

Ort und Datum der Ersteliung: Geschéftsfiihrer 1
KMSQ‘ Z‘V-M\Zq TJ

Kassel, den Director Pathology

Institutsdirektorin / Leitung
Fachbereich Pathologie =

= 7
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